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Re´sume´ :
Les transducteurs ultrasonores capacitifs micro-usine´s (CMUT) sont une alternative prometteuse
aux transducteurs ultrasonores piezo-e´lectriques. Ils sont constitue´s d’un tre`s grand nombre de micro-
diaphragmes organise´es en re´seau et actionne´es e´lectrostatiquement. Nous proposons une me´thode de
calcul originale permettant de de´terminer la pression acoustique e´mise par le re´seau en prenant en
compte explicitement la dynamique de chaque micro-diaphragme. La de´forme´e dynamique de chaque
diaphragme a e´te´ projete´e sur base modale et l’inte´grale de Rayleigh a e´te´ utilise´e pour le calcul du
rayonnement acoustique. La me´thode a e´te´ programme´e pour des diaphragmes circulaires et a e´te´
applique´e a` un re´seau de 300 cellules. Elle permet notament de se rendre compte des effets de bord et
des forts couplages entre cellules lie´s aux modes de re´seau.
Abstract :
The Capacitive Micromachined Ultrasound Transducers ( CMUT) is a promising alternative to piezo-
electric ultrasound transducers. They are constituted by a very large number of micro-diaphragms
organized in network and electrostatically actuated. We propose an original method of calculation,
allowing to determine the acoustic pressure emitted by the network by taking into account explicitly
the dynamics of each micro-diaphragm. The dynamic displacement of diaphragms is decomposed on
a mechanical modal base and the acoustic radiation pressures are computed via the Rayleigh integral.
The method was programmed for circular diaphragms and applied successfully to a network of 300
cells. Side effects and strong couplings between cells due to network modes, are clearly brought to light.
Mots clefs : CMUT ; Re´saux acoustiques ; MEMS
1 Introduction
Les CMUT sont des transducteurs ultrasonores capacitifs micro-usine´s. Ils suscitent un inte´reˆt croissant
pour l’imagerie ultrasonore. Par rapport aux transducteurs pie´zo-e´lectriques, ils pre´sentent l’avantage
d’avoir une bande passante e´leve´e et de pouvoir eˆtre inte´gre´s dans des sondes de petites dimensions.
Le calcul du champ de pression rayonne´ par un CMUT comprenant un grand nombre de cellules
est encore un proble`me ouvert. La mise en oeuvre d’outils de simulation commerciaux utilisant les
e´le´ments finis est couramment utilise´e pour simuler la pression e´mise par une cellule e´le´mentaire, mais
conduit a` des temps de calculs prohibitifs pour des re´seaux comportant un grand nombre de cellules.
Pour cette raison de nombreux mode`les approche´s ont e´te´ de´veloppe´s. Les plus simples comme [3]
sont construits a` partir de mode`les analytiques de piston et des conditions de couplage rudimentaires.
L’utilisation de conditions de pe´riodicite´ introduites dans [1] n’est exacte que pour les re´seaux infinis.
D’autres mode`les comme [5] et [4] tiennent compte des interactions entre cellules avec des hypothe`ses
simplificatrices varie´es.
Nous proposons ici d’e´crire le proble`me de couplage acoustique entre cellules de manie`re exacte, projete´
sur la base des modes propres me´caniques. La seule approximation re´sulte donc de la troncature modale
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que l’on fait en pratique. Nous avons mis en oeuvre cette me´thode pour des cellules circulaires dont
les modes propres sont connus analytiquement. Nous commencerons donc dans ce papier par pre´senter
e´tape par e´tape la mode´lisation de´veloppe´e. Nous pre´senterons ensuite les re´sultats obtenus pour un
re´seau de 300 cellules.
2 Parame`tres ge´ome´triques
Une cellule est constitue´e d’une plaque mince, appele´e diaphragme, fermant une cavite´ vide d’air. Dans
toute la suite, on conside`rera des plaques circulaires encastre´es sur leur pourtour. Pour actionner la
plaque on de´pose une e´lectrode conductrice au fond de la cavite´ et une autre sur la plaque. Lorsque la
plaque est suffisamment conductrice, l’e´lectrode supe´rieure n’est pas ne´cessaire. L’e´lectrode infe´rieure
peut eˆtre recouverte d’une couche d’isolant e´lectrique permettant a` la plaque de venir toucher le
fond sans court circuit. Les parame`tres ge´ome´triques retenus sont repre´sente´s sur la figure 1 dont les
dimensions horizontales ont e´te´ divise´es par un facteur 10. La position d’un point courant sur la fibre
neutre de la plaque sera repe´re´ par ses coordonne´es (r, θ) dans un repe`re cylindrique dont l’origine est
au centre de la plaque.
Fig. 1 – Coupe d’une cellule
rm : rayon du diaphragme hm : e´paisseur du diaphragme
ri : rayon de l’e´lectrode infe´rieure hair : e´paisseur d’air/vide, diaphragme non de´forme´
rs : rayon de l’e´lectrode supe´rieure hiso : e´paisseur d’isolant sur l’e´lectrode infe´rieure
Le re´seau est compose´ d’e´le´ments comportant chacun un certain nombre de cellules identiques soumises
a` la meˆme tension. Les e´le´ments peuvent eˆtre dispose´s selon un re´seau rectangulaire, circulaire ou autre.
En ge´ne´ral, les e´le´ments sont soumis a` des tensions de meˆme amplitude mais de´phase´es, ce qui permet
d’orienter l’e´mission des ondes acoustiques.
3 Mode´lisation me´canique
On suppose que le diaphragme a un comportement e´lastique line´aire et qu’il est encastre´ sur son
pourtour. L’e´lasticite´ de la structure supportant le diaphragme n’est pas prise en compte.
Le de´placement dynamique w(r, θ, t) d’un point de la fibre neutre du diaphragme est de´compose´ sur
la base des M premiers modes propres selon :





– ϕk(r, θ) est la de´forme´e modale nume´ro k, du diaphragme encastre´ a` sa pe´riphe´rie, associe´e a` la
fre´quence propre fk .
– qk(t) est l’amplitude modale du mode k
Pour une plaque circulaire encastre´e, d’e´paisseur constante, les de´forme´es modales et les fre´quences
propres sont connues analytiquement [2].
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4 Mode´lisation des efforts e´lectrostatiques
La force e´lectrostatique sur une surface e´le´mentaire dS d’e´lectrode s’e´crit :
dF (r, θ, t) =
ε0U(t)2
2(hgap − wtot(r, θ, t))2dS (2)
Si on suppose une tension harmonique de la forme U(t) = Udc + Uaccos(ωt) avec Uac  Udc et un
de´placement wtot(t) = wdc + w(t), la force line´arise´e autour de la position wdc s’e´crit :

















(hgap − wdc(r, θ))2dS
]
cos(ωt)
Le premier terme de cette somme est non line´aire et repre´sente la partie statique de l’excitation. Les
deux autres repre´sentent l’expression line´arise´e de l’excitation dynamique e´le´mentaire dFdyn(r, θ, t). La
force electrique modale qui s’applique sur le mode ϕp s’obtient par felec,p =
∫
Sm
ϕp(r, θ)dFdyn(r, θ, t)
ou` Sm est la surface du diaphragme. En de´veloppant w(r, θ, t) selon (1) et en conside´rant une re´ponse






























Puisque le diaphragme est une plaque plane bafle´e, la pression rayonne´e au point M de coordonne´es−−→
OM = r , s’exprime dans le domaine fre´quentiel, par l’inte´grale de Rayleigh :






| r− r′ | dS
′ (4)
ou`






OM ′ sont les coordonne´es d’un point courant M’ de la plaque
– V (r′, ω) est l’amplitude complexe de la vitesse normale a` la plaque au point M’. V (r′, ω) = jωW (r′, ω),




– ρ0 est la masse volumique du fluide et k est le nombre d’onde associe´ a` la pulsation ω
Comme la cavite´ interne est sous vide, aucune pression ne s’exerce sur le diaphragme de ce coˆte´. La




ϕp(r)P (r, ω)dS (5)



















La formulation pre´ce´dente se ge´ne´ralise, sans peine, pour exprimer la pression sur un diaphragme due
aux mouvements des autres diaphragmes.
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6 Mode`le couple´ du re´seau
On conside`re un re´seau comprenant N diaphragmes qui peuvent a priori eˆtre tous diffe´rents. Le
de´placement de chaque diaphragme est repre´sente´ par M modes propres. L’e´quation d’e´quilibre dy-
namique des diaphragmes du re´seau soumis aux forces me´caniques, e´lectrostatiques et acoustiques,
est repre´sente´e dans le domaine fre´quentiel, pour les coordonne´es modales, par le syste`me matriciel
suivant :
(





{Q} = {F} (7)
ou` :
– {Q} est le vecteur a` M × N composantes correspondant aux coordonne´es modales de tous les
diaphragmes du re´seau.
– {F} est le vecteur a` M ×N composantes des excitations e´lectrostatiques modales. Le terme d’ex-
citation e´lectrostatique du mode p du diaphragme i s’e´crit :










– Les matrices [M ], [C], [K] de taille MN ×MN repre´sentent respectivement les matrices de masse,
d’amortissement visqueux et de raideur structurelle. Elles sont diagonales avec comme termes les
masses, amortissements et raideurs modales associe´e aux coordonne´es Qip.
– la matrice [Kelec] est la matrice d’assouplissement e´lectrostatique. Elle est diagonale par blocs de
taille M × M . Chaque bloc correspond aux termes s’appliquant sur une seule cellule. Pour le















– la matrice [A(ω)] des couplages acoustiques est a priori pleine. L’effort acoustique s’exerc¸ant sur le
















En pratique, on re´duit le nombre de termes de couplage a` calculer, en choisissant un rayon d’in-
teraction entre cellules au dela duquel on conside`re que les coefficients de couplage acoustique sont
nuls.
Les diffe´rentes inte´grales sont approxime´es nume´riquement en de´coupant la surface des diaphragmes
en petits e´le´ments de surface e´le´mentaire. {F} e´tant connu, le vecteur des de´placements modaux {Q}
est de´termine´ pour chaque fre´quence par inversion du syste`me (7) .
7 Simulations pour une re´seau de 300 cellules
On conside`re un re´seau de 6 e´le´ments rectangulaires comprenant chacun 5 × 10 cellules et e´mettant
dans l’eau. Les cellules sont constitue´es de diaphragmes circulaires en silicium conducteur de rayon
rm = 50 µm et d’e´paisseur hm = 1.5 µm. La hauteur du jeu entre e´lectrodes est de hair = 1 µm et
l’e´lectrode infe´rieure, qui n’est pas recouverte d’isolant, a un rayon ri = 50µm. Enfin la distance entre
deux diaphragmes adjacents est de 20 µm. La tension d’instabilite´ calcule´e est de 160 Volts. Dans
toute la suite, on a pris une tension Udc e´gale a` 144 Volts soit 90% de la tension d’instabilite´. La
fre´quence du premier mode de plaque vaut respectivement 2.484 MHz dans le vide, 1.917 MHz dans le
vide avec assouplissement e´lectrostatique et 604 MHz dans l’eau avec assouplissement e´lectrostatique.
La fre´quence du second mode de plaque vaut 5.170 MHz dans le vide. Pour le calcul du re´seau, on a
conside´re´ les trois premie`res de´forme´es modales de chaque cellule. Les couplages ont e´te´ calcule´s, dans
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un rayon de 1 mm autour de chaque diaphragme. Un amortissement modal de facteur de surtension
e´gal a` 10 a e´te´ conside´re´ pour tous les modes. On a applique´ une tension de 1V, avec un de´phasage de
36˚ entre e´le´ments. La figure (2) donne le de´placement au centre de trois diaphragmes quelconques et
la pression au droit du CMUT entre 50 kHz et 3.5 MHz. Les de´placements compris entre 250 kHz et
680 kHz font participer de nombreux modes de re´seau compose´s a` partir du premier mode de plaque.
On a constate´ que les pics e´troits correspondaient a` des de´forme´es complexes sur le re´seau. On peut
le voir sur les de´forme´es a` la fre´quence de 495 kHz qui correspond au pic d’amplitude maximale. La
bosse autour de 2.3 MHz fait participer la de´forme´e du second mode de plaque, avec une organisation
sur le re´seau beaucoup plus re´gulie`re, comme on peut le constater sur les de´forme´es a` 2.3 MHz. Enfin
des diagrammes de directivite´ de l’e´mission acoustique sont trace´s pour 495 kHz et 2.3 MHz.
(a) De´placement au centre de trois cellules (b) Pression rayonne´e au droit du CMUT
Fig. 2 – Re´ponses en fre´quence
(a) De´placement instantane´ a` 495 kHz (b) De´placement instantane´ a` 2.3 MHz
Fig. 3 – De´placement au centre des cellules repre´sente´ en mode piston
8 Conclusions
Nous avons propose´ un mode`le qui permet de simuler avec des temps de calcul raisonnables le com-
portement de re´seaux CMUT de grande taille. La plupart des effets physiques sont pris en compte
dans le mode`le. Les seules approximations viennent de la line´arisation des e´quations, des couplages
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(a) De´forme´e instantane´e a` 495 kHz (b) De´forme´e instantane´e a` 2.3 MHz
Fig. 4 – Zoom des de´forme´es sur une partie du re´seau
(a) directivite´ a` 495 kHz (b) directivite´ a` 2.3 MHz
Fig. 5 – Diagrammes de directivite´ de l’e´mission acoustique
me´caniques ne´glige´s, de la troncature modale et des inte´ractions acoustiques limite´es aux termes les
plus proches. Ne´anmoins les simulations re´alise´es mettent clairement en e´vidence la participation des
modes de re´seau a` la re´ponse et les effets de bord. Nous pensons que ce type de mode`le devrait
permettre, dans un avenir proche, de beaucoup mieux comprendre le comportement re´el des CMUT.
Cette e´tape est cruciale pour l’optimisation de dispositifs ope´rationnels.
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